LAPORAN KINERJA
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

A. SUMBER DAYA MANUSIA
1. Kehadiran pegawai :
	NO
	NAMA
	CUTI
	SAKIT
	DINAS LUAR
	SISA

	1.
	Andreas, Sp Rad
	-
	-
	-
	12 hari

	2.
	Naryo, Amd.Rad
	3
	-
	-
	5 hari

	3.
	Nawang OP,Amd.Rad
	1
	-
	-
	16 hari

	4.
	Lestari N, Amd.Rad
	2
	-
	-
	14 hari

	5. 
	Haztian Fawzia Ashari, Amd.Rad
	1
	-
	-
	13 hari

	6.
	Anindya Ermita N, 
A.Md.Kes
	-
	-
	-
	12 hari

	7.
	Diky Nur Alamsyah,
Amd.Rad
	-
	-
	-
	12 hari

	8.
	Ria Kartika Puspitosari, Amd.Rad
	-
	-
	-
	9 hari


                                                                                       
2. Pengembangan SDM
Pada bulan Agustus 2023, dokter radiolog dan radiografer mengikuti beberapa webinar.
3. Etika dan Disiplin
i. Selama bulan Agustus 2023, seluruh staf Instalasi Radiologi menunjukkan etika yang baik dalam menjalankan pelayanan pada Instalasi Radiologi.
ii. Catatan Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai 

	NO
	NAMA
	JUMLAH KURANG
JAM KERJA

	1.
	Andreas, Sp Rad
	0 menit

	2.
	Naryo, Amd.Rad
	0 menit

	3.
	Nawang OP,Amd.Rad
	0 menit

	4.
	Lestari N, Amd.Rad
	0 menit

	5.
	Haztian Fawzia Ashari, Amd.Rad
	0 menit

	6.
	Anindya Ermita N, A.Md.Kes
	0 menit

	7.
	Diky Nur Alamsyah, Amd.Rad
	0 menit

	8.
	Ria Kartika Puspitosari, Amd.Rad
	0 menit








B. SARANA & PRASARANA
1. Alat Kesehatan
	No
	NAMA ALAT
	JUMLAH
	KONDISI
	KETERANGAN

	
	
	
	BAIK
	KURANG 
	RUSAK
	

	1
	General Purpose X-Ray
	1
	
	
	
	

	2 
	X- ray Panoramic
	1
	
	
	
	

	3
	Digital Radiography (DR)
	1
	
	
	
	

	4
	FIRE CR
	1
	
	
	
	

	5
	Ultrasonografi (USG) VOLUSON E8
	1
	
	
	
	

	6
	Ultrasonografi (USG) SIEMENS Acuson X-700
	1
	
	
	
	Power supply bermasalah

	7
	MSCT Scan SIEMENS Somatom Emotion
	1
	
	
	
	

	8
	Bone Mineral Densitometry (BMD)
	1
	
	
	
	

	9
	Mobile X-Ray MAC
	1
	
	
	
	

	10
	Printer CARESTREAM
	1
	
	
	
	

	11
	Printer CODONICS
	1
	
	
	
	

	12
	Printer Fuji
	1
	
	
	
	

	13
	Suction Pump
	1
	
	
	
	

	14
	Stetoskop
	1
	
	
	
	

	15
	Sphymomanometer
	1
	
	
	
	

	16
	Timbangan
	1
	
	
	
	

	17
	Tabung Oksigen
	1
	
	
	
	

	18
	Termohigrometer
	2
	
	
	
	

	19
	Termometer
	2
	
	
	
	

	20
	Apron
	3
	
	
	
	

	21
	Bucky Stand
	2
	
	
	
	

	22
	Safe Light
	1
	
	
	
	

	23
	Lightcase
	1
	
	
	
	

	24
	Kaset Uk 24x30 cm
	4
	
	
	
	

	25
	Kaset Uk 30x40 cm
	5
	
	
	
	

	26
	Kaset Uk 35x35 cm
	3
	
	
	
	

	27
	Kaset Uk 35x43 cm
	1
	
	
	
	

	28
	Kaset Panoramic
	2
	
	
	
	

	29
	Grid uk 24x30 cm
	1
	
	
	
	

	30
	Grid uk 30x40 cm
	1
	
	
	
	

	31
	Grid uk 35x43 cm
	1
	
	
	
	

	32
	Marker
	1
	
	
	
	Tidak lengkap

	33
	Surveymeter Atomtex
	1
	
	
	
	



2. Film
	NO
	JENIS FILM
	PENYIMPANAN
	LABEL
	KADALUARSA
	FISIK (STOK)

	1.
	Fujifilm 14 in x 17 in
	Suhu: sesuai
	
	Desember 2023
	3 box

	
	
	Kelembaban: sesuai
	
	
	

	2.
	Fujifilm 11 in x 14 in
	Suhu: sesuai
	
	April 2024
	3 box

	
	
	Kelembaban: sesuai
	
	
	

	
	
	Kelembaban: sesuai
	
	
	

	3.
	USG Gray Scale
	Suhu: sesuai
	
	05 – 2020
	7 gulung

	
	
	Kelembaban: sesuai
	
	
	

	4.
	USG Color
	Suhu: sesuai
	
	07 – 2020
	9 pack

	
	
	Kelembaban: sesuai
	
	
	



NB:
	Nilai Rentang Suhu dan Kelembaban dari Vendor

	Jenis Film
	Suhu (Celcius)
	Kelembaban (%)

	FUJIFILM 14 in x 17 in
	10 s.d 25
	30-60

	FUJIFILM 11 in x 14 in
	10 s.d 25
	30-60

	USG Gray Scale
	5 s.d 30
	30-80

	USG Colour
	20 s.d 30
	30-80



C. KINERJA DAN PRODUKTIVITAS
	NO
	JENIS PEMERIKSAAN
	BULAN

	
	
	Juli-23
	Agustus-23

	
	
	 
	UMUM
	BPJS        Non-PBI
	BPJS PBI
	JKD
	PKMS
	TOTAL

	1
	X-RAY
	39
	9
	10
	27
	1
	0
	47

	2
	USG
	4
	1
	1
	4
	0
	0
	6

	3
	PANORAMIC
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	MSCT SCAN
	10
	4
	2
	7
	0
	0
	13

	5
	BMD
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0







D. KINERJA MUTU
1. Indikator Mutu Pelayanan:
	No
	Indikator
	Capaian 
	Target  
	Keterangan

	
	
	
	
	

	
	SPM
	
	
	

	1
	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Foto Toraks Maksimal 3 jam
	29.40 menit
	3 jam
	

	2
	Pelayanan Ekspertise Dilakukan Dokter Spesialis Radiologi
	100 %
	100 %
	

	3
	Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen Maksimal 2 %
	0%
	2 %
	

	
	INDIKATOR MUTU
	
	
	

	1
	Kepatuhan Identifikasi Pasien (INM 3; IMPRS 1.1)
	100%
	100%
	

	2
	Kepatuhan petugas Radiologi dalam memberikan edukasi saat pemeriksaan Radiologi
	100%
	100 %
	



2. Evaluasi Kerangka Waktu Pelayanan Radiologi
	NO.
	Jenis Pelayanan
	Jumlah Pelayanan
	Total Waktu
(Menit)
	Rata-Rata
(Menit)

	1.
	Kasus Reguler
	31
	2400
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _Hlk144812305]77.42

	2.
	Kasus CITO
	0
	0
	0

	3.
	Kasus Kritis
	0
	0
	0

	4.
	Foto Thoraks
	35
	1029
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]29.40



	Keterangan:
a. Rata-rata waktu pelayanan pemeriksaan kasus reguler 77.42 menit (sesuai target maksimal 3 jam atau 180 menit).
b. Rata-rata waktu pelayanan foto toraks secara keseluruhan 29.40 menit 
c. Tidak terdapat pemeriksaan CITO dan kasus kritis selama bulan Agustus 2023.
3. Insiden Keselamatan Pasien :
	No
	Insiden
	Jumlah Kejadian
	Ket

	
	
	Sentinel 
	KTD
	KTC
	KNC
	KPC
	

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



4. Insiden Kecelakaan Kerja
	No
	Insiden
	
Tindakan
	Jumlah

	1
	-
	-
	-



5. Manajemen risiko :
	No 
	Obyek Risiko
	Rencana Kegiatan
	Monev

	1
	Pemanfaatan Pesawat Pemeriksaan BMD Yang Tidak Optimal
	· Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi terkait pemeriksaan BMD.
· Melakukan MoU dengan Instansi lain untuk melakukan pemeriksaan termasuk pelayanan di Instalasi Radiologi RSJD Surakarta
	Promosi pelayanan radiologi menggunakan video iklan radiologi melalui media sosial RSJD Surakarta	

	2
	Pemanfaatan Pesawat Mobile X-Ray Yang Tidak Optimal
	Pemanfaatan mobile X-Ray untuk pemeriksaan pasien ICU

	Pada bulan Agustus 2023 Tidak terdapat pemeriksaan pasien ICU menggunakan mobile X-Ray

	3
	Identifikasi Data Pasien Yang Tidak Sesuai

	· Melakukan identifikasi ulang baik identitas dan/atau sisi tubuh yang terdapat keluhan sebelum pemeriksaan.
· Pengecekan ulang hasil pemeriksaan radiologi oleh petugas supervisi sebelum diserahkan kepada pasien.

	Pada bulan Agustus 2023 Tidak terdapat kejadian kesalahan identifikasi pada saat pemeriksaan 	
	
	





E. INOVASI PELAYANAN
-
      
[image: ]							                       Surakarta, 5 SEPTEMBER 2023

	Mengetahui,							Kepala Instalasi Radiologi
   Kabid Penunjang Medis




(Lilis Dwi Pujiastuti,S.Kep,Ns)                                                          ( dr.Andreas,Sp.Rad)
NIP .19680606 198803 2 010                                                             NIP -
				     	 				
             	        
 







	








Jul-23	X-RAY	USG	PANORAMIC	MSCT SCAN	BMD	39	4	0	10	1	Aug-23	X-RAY	USG	PANORAMIC	MSCT SCAN	BMD	47	6	0	13	0	
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